[bookmark: _GoBack] 技术参数
	[bookmark: _Toc130888007][bookmark: _Toc128154368][bookmark: _Toc128470295][bookmark: _Toc132191259][bookmark: _Toc132186975]项目名称
	全自动肠镜清洗消毒机
	项目编号
	2022-JK15-W3410

	最高限价
	330万元人民币
	数量/计量单位
	10台

	是否进口
	☐是 否

	设备功能要求

	性能特点：利用自动化程序，完成漂洗、冲洗、消毒、清洗、干燥的整个程序，助力医院达到国家卫生部内镜清洗消毒技术操作规范的要求，免费提供3年设备定期点检维修保养

	软硬件配置清单

	序号
	名称
	数量
	计量单位

	1
	全自动肠镜清洗消毒机
	10
	台

	技术要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	全自动肠镜清洗消毒机
	

	1.1
	★洗消清洗数量要求
	单槽可同时清洗两条常规内镜

	1.2
	★洗消时间
	最快洗消全流程≤20分钟；

	1.3
	★超声清洗
	具备

	1.4
	★连接管要求口
	具有专用的送水，送气，活检，抬钳器，测漏连接管；连接管连接口处有溢流结构设计

	1.5
	内镜按钮洗消消毒要求
	可在洗消机内同时对多个内镜按钮清洗消毒。
降低洗消成本，并提升内镜及配件按钮的周转效率；

	1.6
	★清洗槽材质要求
	不锈钢清洗槽

	1.7
	★内镜托架要求
	具备固定内镜的挂钩和指针，可固定2条普通内镜的盘放形态，保护内镜确保药液全浸泡、稳定管道内冲洗水压

	1.8
	★消毒液更换方式
	采用抽屉式等方式更换消毒液，更换过程避免形成气溶胶

	1.9
	自动功能
	可自动完成软式内镜清洗、漂洗、消毒、酒精干燥等流程

	1.10
	#体积要求人性化设计
	占地小于0.5m²

	1.11
	开盖方式脚踏开关
	具备脚踏开关清洗盖功能，程序运行过程中被锁定。打开可避免手污染，设备运行安心可靠。

	1.12
	#漏水测试
	具有目视漏水测试功能

	1.13
	识别功能
	具有 RFID（内镜和用户信息）识别功能，可追踪内镜和用户 ID。

	1.14
	打印功能
	具有打印功能，可以打印清洗消毒时间和内镜编号等。

	1.15
	消毒功能
	具有自身消毒功能。

	1.16
	喷洒功能
	具备酒精喷洒功能。可减少内镜管道内的潮气潮湿，避免内镜被二次污染

	1.17
	过滤器
	配有内置水过滤器装置、气体过滤器及空气过滤器。保证洗消全程用水用气符合规范，确保内镜洗消质量。

	2
	洗涤液
	

	2.1
	★清洁效果要求
	有效清除生物膜

	2.2
	★超声清洗功能
	兼容

	2.3
	洗涤液配置方式
	机器自动稀释，无需手工配比

	3
	消毒液
	

	3.1
	★兼容内镜材质
	通过内镜材料兼容性验证的消毒液，有材料耐久性的测试报告

	3.2
	缓冲剂
	有双瓶设计，第2剂的缓冲液确保降低消毒液的腐蚀性、提高其稳定性

	配套耗材明细

	耗材参数
	1：洗涤液: 成分为碱性；清洁能力：常温下有效去除污染物；匹配超声清洗：可结合内镜清洗消毒装置独有的超声清洗，却与内镜材质兼容；配置方式：机器自动稀释，无需手工配比；低泡方法：低泡，易漂洗彻底；保护内镜材质。  
2：消毒液：有效成分：过氧乙酸；消毒灭菌能力：5分钟高水平消毒，10分钟灭菌（可杀灭芽孢杆菌）；使用安全：无致敏性报告；环境安全：最终分解为水，氧气和乙酸，对环境和人体安全；缓冲剂：有第2剂的缓冲液的设计。使用方法：浸泡灭菌，循环使用

	耗材

	序号
	耗材名称
	规格
	最高限价
（单价）元

	1
	内镜洗涤液
	升
	450元/升

	2
	过氧乙酸消毒液
	升
	1180元/升
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