第一附属医院物资采购参数表

	项目名称
	无线胎儿监护仪
	
	

	数    量
	3
	单位
	台
	预算金额
（万元）
	18
	
	

	主要
技术
参数
	1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲心率（MHR）；
2. ≥13英寸高清晰TFT触摸屏设计，≥1920*1080P高清分辨率；
3. 7晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob≤3.6 mW/cm2
4. 支持TOCO探头外接电极套，监测宫缩的同时监测母亲心率曲线，有效识别母亲心率信号干扰
5. 支持胎心率与母亲心率信号重合报警功能
6. 支持无线充电，无线探头无充电触点； 
7. 主机防护等级IPX2，探头防护等级IP68
8. 支持升级附件一键转床，从待产室进产房不需要拆除探头
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