设备技术参数表
	设备名称
	全自动心肺复苏模块

	最高限价
	       38.00万元

	设备数量
	1
	国产/进口

	设备功能要求

	具备心脏急停患者的心肺复苏功能，并具有轻便，易携行的特点。能够高效，便捷的实现对患者的心肺复苏任务。

	软硬件配置清单

	序号
	描述
	数量

	1
	全自动心肺复苏系统
	1套

	技术参数要求

	序号
	指标名称
	技术参数

	1
	★重量
	≤10kg

	2
	★按压深度
	≥ 125px

	3
	★按压舒张压周期
	胸腔按压期与胸廓舒张期的时间比：1∶1；误差≤±5%

	4
	★按压通气比
	15:2, 30:2, 或连续按压模式

	5
	#可靠性
	具有防止按压压力过大的功能，保证每次按压后胸廓回弹，能避免过度通气，具有操作简便的特点

	6
	#按压频率
	≥100次/分钟

	7
	★续航能力
	保障高效供电≥1.5小时

	8
	尺寸大小
	整体设备尺寸≤400mm*500mm*600mm

	售后服务要求

	1
	质保期
	三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务.

	2
	备件库
	国内有备件库

	3
	维修站
	国内有维修站

	4
	收费标准
	质保期外配件及维修只收配件价

	5
	培训支持
	上门免费进行设备操作和使用培训一次

	6
	维修响应
	24小时内响应，3个工作日内上门

	7
	到货时间
	合同签订后15天内完成验收交付


说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。
