[bookmark: _Toc97822105]采购项目技术要求
	设备名称
	洗涤化料采购项目

	项目编号
	2022-JKMTDY-W1242

	预算金额
	年使用量约60万元

	功能要求

	1
	医用织物强力去污型(高效主洗液、助洗液)
	去除医院环境下出现的血渍、药渍、尿渍以及各类污垢。

	2
	医用消毒、漂白型(氯漂液)
	针对医院布草织物进行杀菌、漂白、消毒。

	3
	医用中和、调理型(中和酸剂)
	中和织物表面附着的残留碱，保证洗涤后织物不变黄，延长使用寿命。

	4
	去油型
	去除聚酯、混纺、棉等合成织物的顽固重油污。

	5
	白色织物去污型
	能降解白色织物污垢表面张力，在机械作用下，污垢从纤维中脱离出来，使白色织物更加亮白。

	6
	彩色织物杀菌、增白增艳型(氧漂液)
	针对彩色织物起到杀菌、增白功能，洗涤后更加干净亮丽，保持织物原有色彩。

	技术要求

	1
	★
	投标产品必须符合国家标准且必须出具相关检测报告。

	2
	★医用织物强力去污型(高效主洗液、助洗液)
	总活性物含量≥13﹪；无异味，符合规定香型。

	3
	★医用消毒、漂白型(氯漂液)
	有效氯含量≥10﹪；无异味；

	4
	★医用中和、调理型(中和酸剂)
	酸值≥30﹪；无异味：

	5
	★去油型
	总活性物含量≥13﹪；无异味：

	6
	★白色织物去污型
	总活性物含量≥13﹪；无异味；

	7
	★彩色织物杀菌、增白增艳型(氧漂液)
	总活性物含量≥13﹪；无异味，符合规定香型。

	8
	★次氯酸钠
	有效氯含量为≥10.0﹪；无异味：

	9
	★以上产品
	①总五氧化二磷质量分数≤1.1﹪；②游离碱(以NaOH计)质量分数≤10.5﹪；③PH(0.1﹪溶液，25℃) ≤11﹪；④污布的去污力≥标准粉去污力。



